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Opdracht 14. Virtuele redoxtitratie

Deel1: Dosering van kaliumpermanganaat
Open: amrita.olabs.edu.in/?sub=73&brch=8&sim=115&cnt=4 [image: Afbeelding met patroon, plein, pixel

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, software, Website

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

Voer de simulatie uit
Om de sterkte van de gegeven KMnO4 te bepalen4 oplossing met standaard oxaalzuuroplossing
Bereiding van standaardoplossing van oxaalzuur [250 ml M/10 (0,1 mol/l) oplossing]
· Weeg met behulp van een elektronische balans eerst precies 3,15 g oxaalzuurkristallen af in een weegfles.
· Doe deze in een bekerglas van 250 ml.
· Was de weegfles vervolgens 2 of 3 keer met gedestilleerd water en doe al het wasgoed in het bekerglas.
· Los de oxaalzuurkristallen op in het bekerglas door ze voorzichtig te roeren met een schoon glazen staafje.
· Wanneer de oxaalzuurkristallen in het bekerglas volledig zijn opgelost, brengt u de volledige oplossing van het bekerglas over in een standaardkolf van 250 ml via een trechter en een glazen staaf.
· Was het deksel 2 à 3 keer met gedestilleerd water en doe al het spoelwater in de standaardkolf.
· Was ten slotte de trechter grondig met gedestilleerd water om de druppels van de oplossing aan de zijkanten van de trechter over te brengen in de standaardkolf.
· Voeg voldoende gedestilleerd water toe aan de standaardkolf zodat het niveau net onder de kalibratiemarkering op de kolf ligt.
· Voeg de laatste paar druppels gedestilleerd water toe met een pipet tot het onderste niveau van de meniscus net de markering op de standaardfles raakt.
· Sluit de maatkolf af en schud voorzichtig om de oplossing overal gelijkmatig te maken.
Bepaling van de sterkte van een gegeven KMnO4
· Neem een buret en was deze met gedestilleerd water.
· Spoel en vul de buret met de gegeven KMnO4 oplossing en stel de initiële buretmeting in op nul.
· Klem het verticaal op de buretstandaard.
· Spoel de pipet af met water en vervolgens met de toegediende oxaalzuuroplossing.
· Pipetteer vervolgens 20 ml van de toegediende oxaalzuuroplossing in een kegelvormige kolf en voeg een reageerbuis (~20 ml) H2SO4 toe.
· Verwarm de inhoud van de erlenmeyer tot 60-70°C.
· Titreer het tegen de KMnO4 Oplossing in de buret tot de kleur van de oplossing in de erlenmeyer verandert van kleurloos in lichtroze.
· Noteer de uiteindelijke buretmeting.
· Herhaal de titratie totdat overeenstemmende waarden zijn verkregen.
Observatie
De meetwaarden worden geregistreerd in een tabelvorm zoals weergegeven en de molariteit van de gegeven KMnO4 oplossing kan worden berekend met behulp van de molariteitsvergelijking die in de theorie wordt gegeven.
	
	Eerste buretmeting
	Definitieve buretlezing
	Volume van KMnO4 (in ml)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Het resultaat
De sterkte van de gegeven KMnO4 oplossing = ............ g/liter
B. Om de sterkte van de gegeven KMnO4 te bepalen4 oplossing met behulp van een standaardoplossing van Mohr's zout
Bereiding van standaardoplossing van Mohr's zout (ijzerammoniumsulfaat). [250 ml 0,05 mol/l  oplossing]
· Weeg met behulp van een elektronische balans precies 4,9 g van de zoutkristallen van Mohr af in een weegfles.
· Doe deze in een bekerglas van 250 ml.
· Voeg 5 ml conc. H2SO4 in de beker.
· Was de weegfles goed met gedestilleerd water en doe al het spoelwater in het bekerglas.
· Los de zoutkristallen van Mohr op in het bekerglas door ze voorzichtig te roeren met een schoon glazen staafje.
· Wanneer de kristallen in het bekerglas volledig zijn opgelost, brengt u de volledige oplossing van het bekerglas over in een standaardkolf van 250 ml via een trechter en een glazen staaf.
· Was het bekerglas grondig met gedestilleerd water en doe al het spoelwater in de standaardkolf.
· Was ten slotte de glazen staaf en de trechter grondig met gedestilleerd water om de oplossing aan de zijkanten van de trechter over te brengen in de standaardkolf.
· Voeg voldoende gedestilleerd water toe aan de standaardkolf zodat het niveau net onder de kalibratiemarkering op de kolf ligt.
· Voeg de laatste paar druppels gedestilleerd water toe met een pipet tot het onderste niveau van de meniscus net de markering op de standaardfles raakt.
· Sluit de maatkolf af en schud voorzichtig om de oplossing overal gelijkmatig te maken.
Bepaling van de sterkte van KMnO4
· Neem een buret en was deze met gedestilleerd water.
· Spoel en vul de buret met de gegeven KMnO4 oplossing en stel de initiële buretmeting in op nul.
· Klem het verticaal op de buretstandaard.
· Spoel de pipet af met water en vervolgens met de meegeleverde Mohr's zoutoplossing.
· Pipetteer 20 ml van de toegediende Mohr's zoutoplossing in een conische kolf en voeg een reageerbuis (~20 ml) H2SO4 toe.
· Titreer het tegen de KMnO4 Oplossing in de buret tot de kleur van de oplossing in de erlenmeyer verandert van kleurloos in lichtroze.
· Noteer de uiteindelijke buretmeting.
· Herhaal de titratie totdat overeenstemmende waarden zijn verkregen.
Observatie
De meetwaarden worden geregistreerd in een tabelvorm zoals weergegeven en de molariteit van de gegeven KMnO4 oplossing kan worden berekend met behulp van de molariteitsvergelijking die in de theorie wordt gegeven.
	
	Eerste buretmeting
	Definitieve buretlezing
	Volume van KMnO4 (in ml)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Het resultaat
De sterkte van de gegeven KMnO4 oplossing = ............. g/liter
Simulatorprocedure (zoals uitgevoerd via de Online Labs) [image: Afbeelding met patroon, plein, Rechthoek, Symmetrie

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
Titreren: Mohr's Salt
· Selecteer het titraat 'Mohr's Salt' in de vervolgkeuzelijst 'Titrate'.
· U kunt de druppelsnelheid aanpassen met behulp van de schuifregelaar 'Druppelsnelheid'.
· Gebruik de respectievelijke schuifregelaars om de molariteit en het volume van de titratie te selecteren.
· Sleep het reageerbuisje met Dil. H2SO4 naar de erlenmeyer om de oplossing erin te gieten.
· Sleep de erlenmeyer en leg deze op de tegel.
· Klik op de knop 'Start' of op de 'Nozzle' van de buret om de titratie te starten.
· De ingezoomde weergave van de buretmeting wordt weergegeven.
· U kunt het volume van KMnO4 zien gebruikt voor de titratie door te klikken op het selectievakje 'Toon het volume van de titrant'.
· Het eindpunt wordt bereikt wanneer er een roze kleur ontstaat, stop op dit punt de titratie of klik op de 'Stop'-knop of klik op de 'Nozzle' van de buret.
· U kunt de chemische vergelijking van de reactie zien in het zijmenu.
· Zoek het aantal mol van de titratie (n1) en dat van de titrant (n2) uit de chemische vergelijking en voer de waarden in de respectievelijke tekstvakken in en controleer de waarden.
· Bereken de molariteit van de titrans met behulp van de gegeven vergelijking en voer de waarde in het overeenkomstige tekstvak in en verifieer de waarde.
· De molaire massa van de titrans wordt weergegeven in het zijmenu.
· Bereken de sterkte van de gegeven titrans (in g/lit) en voer de waarde in het bijbehorende tekstvak in en controleer het resultaat.
· U kunt ook het ingesloten werkblad gebruiken om de waarden te vinden door de gegevens in de specifieke velden in te voeren.
· Als u het experiment opnieuw wilt uitvoeren, klikt u op de knop 'Resetten'.
Notitie: Klik op de knop 'HELP' om de instructies te zien.
Titreren: Oxaalzuur
· Selecteer het titraat 'Oxaalzuur' in de vervolgkeuzelijst 'Titrate'.
· U kunt de druppelsnelheid aanpassen met behulp van de schuifregelaar 'Druppelsnelheid'.
· Gebruik de respectievelijke schuifregelaars om de molariteit en het volume van de titratie te selecteren.
· Sleep het reageerbuisje met Dil. H2SO4 naar de erlenmeyer om de oplossing erin te gieten.
· Sleep de erlenmeyer en plaats deze over de bunsenbrander.
· Steek de brander aan door op de knop te klikken en verwarm hem tot de temperatuur 70 tot 80oC bereikt.
· Sleep de erlenmeyer en leg deze op de tegel.
· Klik op de knop 'Start' of op de 'Nozzle' van de buret om de titratie te starten.
· De ingezoomde weergave van de buretmeting wordt weergegeven.
· U kunt het volume van KMnO4 zien gebruikt voor de titratie door te klikken op het selectievakje 'Toon het volume van de titrant'.
· Het eindpunt wordt bereikt wanneer er een roze kleur ontstaat, stop op dit punt de titratie of klik op de 'Stop'-knop of klik op de 'Nozzle' van de buret.
· U kunt de chemische vergelijking van de reactie zien in het zijmenu.
· Zoek het aantal mol van de titratie (n1) en dat van de titrans (n2) uit de chemische vergelijking en voer de waarden in de respectievelijke tekstvakken in en controleer de waarden.
· Bereken de molariteit van de titrans met behulp van de gegeven vergelijking en voer de waarde in het overeenkomstige tekstvak in en verifieer de waarde.
· De molaire massa van de titrans wordt weergegeven in het zijmenu.
· Bereken de sterkte van de gegeven titrans (in g/lit) en voer de waarde in het bijbehorende tekstvak in en controleer het resultaat.
· U kunt ook het ingesloten werkblad gebruiken om de waarden te vinden door de gegevens in de specifieke velden in te voeren.
· Als u het experiment opnieuw wilt uitvoeren, klikt u op de knop 'Resetten'.
Notitie: Klik op de knop 'HELP' om de instructies te zien.
Voorzorgsmaatregelen
· Ga voorzichtig om met het apparaat en de chemicaliën.
· Spoel de pipet en buret eerst af met gedestilleerd water en vervolgens met de bijbehorende oplossingen.
· Sluit de pipet met de wijsvinger.
· Houd altijd het onderste uiteinde van de pipet in de vloeistof wanneer u erop zuigt.
· Blaas niet de laatste druppel van de oplossing uit het straaluiteinde van de pipet.
· KMnO4 De oplossing wordt altijd in de buret ingenomen.
· Vermijd het gebruik van een buret met een rubberen kraan als KMnO4 reageert met rubber.
· Vul de buret voorzichtig met de oplossing en zorg ervoor dat de kraan niet lekt.
· Zorg ervoor dat er geen luchtbellen in de buret achterblijven.
· Lees de bovenste meniscus af tijdens het nemen van een buretmeting met KMnO4 oplossing.
· Laat geen druppels oplossing aan het uiteinde van de buret bij het eindpunt zitten.
· Voeg ongeveer een gelijk volume H2SO4 aan de oplossing die moet worden getitreerd voordat KMnO4 wordt toegevoegd.
· Als oxaalzuur of een deel van het oxalaat moet worden getitreerd, voeg dan de vereiste hoeveelheid H2SO4 en verwarm de kolf tot 60°-70°C.
· In het geval van ijzerhoudend zout is er geen opwarming nodig.
· Er is geen externe indicator nodig voor KMnO4 titratie omdat KMnO4 fungeert als zelfindicator.
· Spoel de titratiekolf niet om met de oplossing.
· Maak tijdens de titratie een draaiende beweging naar de titratiekolf.
· Plaats de titratiekolf met oplossing op een witte tegel om de kleurverandering goed te zien.
 



















Deel 2: Open de simulatie voor redoxtitraties
Natuurkunde Scheikunde [image: Afbeelding met patroon, plein, pixel, kruiswoordpuzzel

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, ontwerp

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
Inleiding: Titratie

Om een titratie te simuleren:
- kies de oplossing die u wilt titreren door "In de erlenmeyer" te selecteren in het menu,
- wijzig de concentratie van de titratieoplossing indien nodig door te klikken op op "In de buret",
- voer de titratie uit door aan de kraan van de buret te draaien.
Equivalentie kan tot op de druppel worden gedetecteerd met behulp van de bevindt zich links van de kraan.
De resulterende afbeelding kan op het klembord ("Export") worden geplaatst voor de Plakken in een andere toepassing.

U kunt de verklaring van een oefening in dit venster krijgen door op te drukken op Activiteiten.
Om vertrouwd te raken met deze simulator, kiest u eerst de activiteit Aan de slag.

Opdrachten: Klik telkens op de link. Je krijgt instructies voor een volgende redoxtitratie:

1. Bepaling door middel van titratie Een gekleurde oplossing
Ontdek het principe van een test door middel van titratie en doe de exploitatie.
2. Manganimetrie
Gebruik een titratie van permanganaationen om Voer kwaliteitscontrole uit.
3. De juiste reflexen
Titratie van een kaliumpermanganaatoplossing.
4. Bevat sulfieten
Bepaling van het zwaveldioxidegehalte van een wijn.
5. Zure titratie oxaal
Kwaliteitscontrole.
6. Nauwkeurigheid van een titratie
Invloed van het volume van de abstractie.
7. Nitriet zout
Probleemoplossing.
8. Chlorose van Planten
Volgens Bac Nieuw-Caledonië
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